
 

 

#3511 

Instrukcja użytkowania 

Pneumatyczny materac przeciwodleżynowy 

 

Opis: 

Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy składa się z pompy która tłoczy powietrze do materaca, regulując jego 

pracę i ciśnienie. Ręczna regulacja ciśnienia w materacu daje możliwość jego indywidualnego doboru do wagi pacjenta. 

Dzięki budowie opartej na podzieleniu materaca na komory powietrzne uzyskuje się równomierne rozłożenie ciężaru ciała użytkownika, 
prawidłową wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci) oraz dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym powietrza – 
komfort  temperaturowy. 

Materac przeciwodleżynowy jest niezbędnym urządzeniem w przypadku pacjentów leżących jak i również mających problemy z mobilnością, 
stanowi świetne rozwiązanie w profilaktyce przeciwodleżynowej.  

 

Instrukcja: 

1. Ustaw materac na odleżyny na płaskiej powierzchni - upewnij się, że materac jest ustawiony na stabilnej, płaskiej powierzchni. 

2. Dostosuj ustawienia materaca do potrzeb pacjenta  

3. Regularnie czyść materac - regularne czyszczenie materaca jest niezbędne, aby zapobiec rozwojowi bakterii i grzybów. Użyj łagodnego 

detergentu i letniej wody do czyszczenia materaca. Nie używaj silnych środków chemicznych lub gorącej wody. 
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